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LA JAMBE ARTIFICIELLE 

“ LA FRANQAISE” 

« » & cre£e par des franqais a a a 

EXECUTEE DANS DES ATELIERS FRANQAIS 

Norn et Modele deposes. 

est garantie cinq ans 

CONTRE TOUT VICE DE CONSTRUCTION 

(sauf fracture non imputable a la fabrication) 


Etablissements A. CLAVERIE 

234, Faubourg Saint-Martin PARIS 

LES PLUS IMPORTANTS DU MONDE ENTIER 
POUR LA FABRICATION DES APPAREILS 
DE L’ART MEDICAL ET CHIRURGICAL 

Fournisseurs des Hopitaux Militaires, des Centres d’Appareillaje, des Grandes Administrations, 
Prefectures, Manufactures de I’Etat, etc. 
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LES PLUS HAUTES RECOMPENSES AUX 
EXPOSITIONS UNIVERSELLES & INTERNATIONALES 
DERNlfiRES RECOMPENSES OBTENUES : 

EXPOSITION DE LONDRES 1912 : Deux Diplomes d'Honneur et Grand Prix. 

GAND 1913 : Medaille d'Or et Grand Prix. 

LYON 1914 : Hors Concours, Plembre du Jury. 

CASABLANCA 1915 : Grand Prix. 

SAN FRANCISCO 1915 : Hors Concours. 

STRASBOURG 1919 : Hors Concours, Membre du Jury. 








































AVANT-PROPOS 


N sait que la France est LE PAYS CREATEUR DE L'ART 
ORTHOPEDIQUE. En tous temps, dans le sillage des celebri- 
tes medicales et chirurgicales, des praticiens consciencieux 
se sont ingenies a chercher la formule d’appareils, parfois 
disgracieux peut-etre, mais toujours scientifiquement 
etablis, solidement construits et par suite efficaces. 

La celebre “ Jambe de Bois", qui, a l’heure actuelle, triompbe tres 
nettement des jambes de cuir ou de metal, est d’invention essen- 
tiellement nationale. Fran 9 aise egalement la tbeorie du point dappu. 
ischiatique pour les amputes de cuisse, theorie reconnue aujourdbu. 
comme la seule qui soit en rapport avec les donnees anatomiques et 
physiologiques et les veritables besoins des amputes. 

Excellents de conception, les appareils franpais ont ete Egalement 
de tous temps reputes pour la fapon soignee avec laquelle ils etaient 

executes. . 

On a toujours, a ce point de vue, oppose nettement la fabrication 
frangaise, consciencieuse et loyale, a la camelote etrangere et aux 
produits de pacotille trop souvent faits en trompe-l’oeil et dece- 
vant presque toujours les imprudents qui les 
adoptent. 

II etait de notre devoir de continuer les 
grandes traditions de notre pays et de notre 
corporation, et nous n’y avons pas manque. 

Les quelques reproductions photographiques 
que nous publions pages l4 et l5 ne pourront 
donner qu’une faible idee de l’importance de nos 
ateliers et des sacrifices que nous avons consentis 
pour assurer la meilleure fabrication possible a 
nos appareils d’orthopedie et de prothese et 
notamment a notre nouvelle 

Jambe Artificielle “LA FRANQAISE ’ 

Nous avons voulu que cette prothese soit a 
la fois la plus perfectionnee et la mieux faite, 
et quelle puisse rendre les meilleurs services 
aux amputes. 
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L’Embarras des Amputes 



nous nous efforipon 
jambe artificielle, s 


L’ampute qui desire se munir 
d’un membre artificiel parfait se 
trouve souvent tres embarrasse. La 
plupart des catalogues qu'il consulte 
sont remplis de descriptions tres 
confuses, et rendues souvent mys- 
terieuses a dessein pour eblouir et 
frapper les imaginations. 

On nous rendra cette justice 
% " que, dans toutes nos brochures, en 

particulier dans l’opuscule present, 
d’etre le plus simple et le plus clair possible. Une 
perfectionnee soit-elle, n'a rien qui doive rester 


mysterieux. 

A la lecture des explications precises que nous donnons, comme a 
l'examen des reproductions photographiques de notre nouvelle creation, 
chacun pourra, avant la lettre, se faire une idee tres exacte de ses 
caracteres et de ses avantages. 


La Reeducation des Mutiles 

Longtemps avant la guerre, nous avons eu maintes fois 1’oCcasion 
de constater la facility relative et nous pourrions presque dire la bonne 
humeur avec laquelle les amputes munis d’une de nos jambes perfec- 
tionnees se reeduquent et s’adaptent a leur nouvelle existence. # 

Cette constatation s’est affirmee depuis les hostilites surtout, ou 
les nombreux mutiles que nous avons appareilles ont pu, des les 
premieres snnees de la guerre, reprendre leur place et leurs fonctions 
dans la societe, rendant a leur famille le bien-etre d’antan et contribuant 
a soutenir et a developper la vie economique du pays. 

La Jambe “ LA FRANQAISE ” 

De creation recente, la Jambe “LA FRANQAISE” est le resultat 
des constatations et des experiences qu’il nous a ete donne de faire 
sur des milliers d’amputes. 

C'est un appareil definitif, pourvu de tous les perfectionnements 
existant a l’heure actuelle et debarrasse de tous 
les inconvenients constates sur les nombreux 
appareils en service que nous avons eu l’occa- 
sion d’examiner. 

Depuis la guerre, le sucpes de la Jambe 
artificielle “LA FRANQAISE" n’a fait que s’affir- 
mer et a l’heure actuelle ou chaque ampute a eu 
le temps de se faire une opinion raisonnee sui¬ 
tes modeles qui lui sont proposes, la plupart 
des mutiles tiennent a etre munis d’une Jambe 
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“ LA FRANQAISE ” qui est universel- 
lement connue comme etant la meilleure 
et la mieux faite. 

Ils savent que ce modele n’est pas 
seulement une prothese elegante, d’aspect 
agreable et habilement presentee, mais 
un appareil serieux, solide, durable 
et sur lequel ils peuvent absolument 
compter. 

La Jambe ideale 

Un appareil de prothese parfait doit 
presenter quatre qualites. essentielles : 
la legerete 
la solidite 

la stabilite de lequilibre — la surete d’adaptation 



Le Maximum de solidite et de legerete 

Le principal secret du succes mondial de la Jambe “ LA 
FRANQAISE " reside dans la fagon dont a ete resolu ce probleme 
delicat. 

La Jambe “LA FRANQAISE” du modele le plus lourd, etablie 
pour un homme pesant plus de cent kilogs, arrive au poids maximum 
de 3 kilogs 500; son poids minimum peut atteindre 1 kilog 500. 

Les bois selectionnes employes pour la fabrication des cuissards 
et des molletieres sont prepares et seches selon des methodes speciales 
et qui nous sont personnelles. 

Leur essence est choisie selon les resultats a obtenir et les fatigues 
qu’ils auront a supporter. 

faisons appel a la fabrication en 
i fait, bien avant la guerre, la repu¬ 
tation de notre Jambe “ Natura ”. 

Les parties metalliques (en acier 
puddle et forge) sont reduites a leur 
strict minimum, les mecanismes sont 
les plus robustes et les plus legers. 

Les parties pleines sont evidees 
d'une fagon rationnelle, chaque detail de 
fabrication a ete etudie pour que le 
membre artificiel soit extremement 
leger et par consequent facilement 
maniable, tout en etant capable de 
fournir sans flechir des resistances 
bien superieures au travail le plus 
dur qui pourfa lui etre demande par le 
mutil6. 


Dans certains 
fibre laquee “ Natura ” qui 
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Stabilite de Uequilibre 



La question de “l’equilibre” est 4galement 
du plus haut interet. Presque tous les amputes 
eprouvent mille difficulty pour acqu6rir une 
stabilite plus ou moins relative. 

On voit notamment la majorite des amputes 
de cuisse marcher la jambe ecartee, en lui faisant 
decrire un grand arc de cercle en dehors du 
centre de gravite. 

Ils sont amenes par la meme a prendre un 
mauvais point d’appui a l’entre-jambe et au pen- 
nee, et se blessent en cette region. ' 

Ce n’est le plus souvent qu’au prix d’intolerables souffrances quils 
arrivent a marcher d’une fagon disgracieuse et avec des risques conti- 
nuels de chute. 

Ces inconvenients proyiennent de l’appareil lui-meme etprouvent 
que le constructeur ne s’est pas suffisamment inspire de lanatom.e 
humaine, de la physiologie de la marche et des principes de lequ.hbre, 
Ces questions primordiales ont 6te pour nous lobjet de recherches 
tres suivies. 

Nous nous sommes ingeni^s a organiser les differentes parties cons- 
titutives de notre Jambe “ LA FRANgAISE " comme le sont 
celles d’un membre vivant et nous sommes en mesure d assurer aux 
amputes un equilibre stable qui leur permet, des la premiere appli¬ 
cation, de trouver un point d’appui rationnel et sur, grSce auquel ils 
marcheront d’vne fagon normale, aVec la plus grande aisanee, et 
sans courir le moindre risque de tomber ou d etre blesses par 
I’appareil. 

Facilite et surete d’adaptation 

En raison mSme de ce mode de construction, la Jambe 
“LA FRANgAISE” est d’une application facile. 

Grace a l’equilibre assure qu’elle procure, l’ampute n’a pas besoin 
de tatonner pour l’amener en bonne place. II trouve 
tout de suite son point d’appui et, quelle que soit la 
maniere dont il s’y prenne pour adapter la jambe 
artificielle a son moignon, il est force de la placer 
d’une fagon normale. 

Nous nous sommes du reste ingenies a rejeter 
radicalement dans la construction de notre Jambe 
“ LA FRANgAISE ’’ tous les dispositifs compli- 

ques qu’affectionnent trop d’appareils soi-disant per- 
fectionnes. 

La merveilleuse simplicite de la Jambe “ LA 
FRANgAISE” est en mSme temps une garantie de 
solidite et de pratique. 
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Un module uniforme pour tous 

Nous insisterons particulierement sur le prin- 
cipe suivant : nous croyons necessaire de presenter 
un modele uniforme s’appliquant a la generality 
des amputations et des professions. 

Cet appareil sera pour, tous le meilleur qui se 
puisse etablir. 

II serait pueril de pretendre qu’un ampute 
sedentaire peut se contenter d'une prothese peu 
solide tandis qu’il faut au journalier une jambe 
renforcee. Tous deux ont egalement besoin, en tenant compte de 
leur poids et de leur corpulence, d'un appareil qui les soutienne et 
dont ils puissent sans crainte faire l'usage qu'ils voudront. 

La legerete unique de notre Jambe “ LA FRANQAISE ”, jointe 
a sa resistance exceptionnelle, la fera recommander indistinctement 
quelle que soit la profession. 

D’autre part, il nous faut detruire une legende : on a trop de ten¬ 
dances a croire que les cultivateurs ou les ouvriers doivent porter un pilon 
tandis que les hommes de bureau ou de professions liberales peuvent 
adopter une jambe avec pied. 

Ce point de Slue est absolument faux. 

Tout ampute doit porter une jambe a\>ec pied. 

En dehors de la satisfaction que chacun eprouve a retrouver la 
forme apparente de son membre perdu, la jambe artificielle permet une 
marche plus facile, moins fatigante et mieux equilibree, car elle offre 
un point d’appui plus sur et une surface portante plus large et plus 
normale. 

Le pilon est et doit rester un appareil de secours et de fortune, 
d’autant que son extremite a sabot, a faible surface portante, ne permet 
pas de s’aventurer sans risques dans les chemins detrempes, dans les 
terres labourees, sur le pave ou le macadam glissants. 


Rgpidite d’execution 

Reste un point qui tire son importance des circonstances presente: 
la jambe ideale doit etre de construction rapide. 

Que l'on s'entende. 

Certains constructeurs etrangers, 
prevoyant le grand nombre d’amputes a 
satisfaire, se sont mis en quete de trou- 
ver en France un debouche a leurs pro- 
duits manufactures depuis Iongtemps. 

Ces jambes, qui le plus souvenfc sont le 
produit hatif d’une main-d’ceuvre dou- 
teuse, arrivent en France toutes faites 
et la premiere venue est tant bien que 
mal appliquee au premier client qui se 
presente. 
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Pour etre rapides, ces procedes, on en conviendra, 
sont' un peu trop expedites. 

Neanmoins, nous estimons, dans les circonstances 
actuelles, qu’une jambe etablie d’une fapon strictement 
personnelle pour chaque ampute, montee sur ses 
mesures et completement garantie, doit etre essayee 
au bout de dix a quinze jours et livree absolument 
tefminee dans un laps de temps Variant de 25 a 
30 jovrs au maximum, sauf bien entendu, pour les 
cas tout a fait exceptionnels. 

Tous nos modeles de Jambes “ LA FRAN¬ 
CE AISE ” peuvent etre etablis et livres dans ce delai. 

Un appareil vraiment perfectionne 

Nous donnons aux pages suivantes la description de notre 
nouvelle Jambe artificielle “ LA FRANQAISE . 

Cette nouvelle prothese resume tous les perfectionnements des 
nombreux types d’appareils de prothese que nous avons de 
longue date crees, etudies et experimentes sur des milliers de 
cas. 

Nous connaissons les besoins et les desirs des ampules. 

Noire unique but esi de les “ servir et de les satisfaire. 

Principaux avantages de la Jambe LA FRANQAISE 

Les principaux avantages de notre nouvelle prothese peuvent etre 
ainsi resumes : 

Legerete et solidite exceptionnelles. 

Pas de risques de rupture. 

Souplesse des articulations. 

Marche silencieuse. 

Toutes les professions permises — meme les plus penibles — 
et par tous les 
temps. 

Pas de ballotte- 
ment du moignon 
dans le fourreau et 
par consequent pas 
de blessures du 
moignon. 

Point d'appui 
etudie. Equilibre par- 
fait. 

Proprete, frai- 
cheur. Couleur et 
aspect naturels. 
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Aucun mecanisme exterieur, aucune asperite 
genante. — Facile a adapter, permet de s'habiller 
sans difficulty. — Pas de pincement ni d’usure des 
effets pendant la marche. 

Entierement demontable et faite de pieces inter- 
changeables et inalterables: pas de cuir qui se corrompt, 
de feutre qui se recroqueville, de ressorts metalliques 
qui se cassent. 

Fabrication irreprochable. 

Prix normal. 


* 


DIFFERENTS MODELES 
DE JAMBES 

“ LA FRANQAISE ” 


Quel que soit le genre d’amputation, la Jambe artificieile 
« LA FRANQAISE ” est etablie suivant les memes principes et 
presente les memes avantages. 

Suivant le genre d’amputation, le lecteur voudra bien se reporter 
aux pages suivantes ou sont donnees des reproductions photogra- 
pbiques et la description detaillee des differents modeles de Jambes 
« LA FRANQAISE ”, selon les differents cas d’amputations. 


Pages 

Jambe “LA FRANQAISE ”, modele A 

pour amputation de cuisse. 10 et 11 

Jambe “LA FRANQAISE", modele B 

pour amputation de jambe. 12 et 10 

Jambe “LA FRANQAISE", modele C 
pour amputation de jambe au- 
dessous du genou (jambe a 


marcher sur le genou). 16 et 17 

Jambe “LA FRANQAISE", modele D 

pour desarticulation du genou. . 18 et 19 

Jambe “LA FRANQAISE”, modele F 

pour desarticulation de la cheville. l8 et 19 










LA JAMBE “ LA FRANQAISE ’’ 
MODELE A 

POUR AMPUTATION DE LA CUISSE 



Un seul modele s’appliquant a toutes les amputations de 
cuisse quelle que soit la longueur du moignon, fonctionnant a 
articulation libre. 

! CUISSARD. En bois sculpte ou en “fibre laquee", 
coulee sur le moulage meme du membre, impvtrescible 
et inalterable. Realise une adaptation parfaite et souple 
de la jambe au moignon. Cette adaptation est definitive- 
ment assuree, meme malgre les variations de volume 
eventuelles du moignon. Point dappui iscbiatique specia- 
lement etudie. 

MOLLET. En bois special de saule tourne, sculpte, 
evide, entoile et laque. 

Notre ouiillage moderne nous permet de tourner et d’etabhr les mollets 
artijtciels rigovreusement semblables aux moulages des mollets sams. 

PIED. En bois, articule a la cbeville et au cou de pied. 
Nouveaux systemes d’articulations a friction, realisant 
'-^ une marcbe silencieuse et souple. 

ARTICULATION DU GENOU. A traction automatique, per- 

mettant de marcher en articulation libre (c est-a-dire en pliant la 
jambe) quelle que soit la longueur du moignon. 

La jambe se plie-et se redresse d’elle-meme automatiquement 
pendant la marcbe. Elle presente la particularity de rester pliee 
lorsque l’ampute est assis, grace a un “point mort qui a ete 
menage dans le mecanisme de l’articulation. Elle se redresse 
automatiquement dans le mouvement qu il fait pour se relever. 

SUSPENSION. Par bretelle sur poulie et agrafe a molettes ou (dans 
le cas de moignons tres courts) par piece de 
bancbe et ceinture. 

ASPECT ET COULEUR NATURELS 

Comme tons les modeles de Jambe " LA FRANQAISE ”, Le 
modele A est entierement et facilement demonlable. IL est Iivre avec 
un iourne-vis a clef special. Des demonstrations de demontage sont 
faites a' cbaque ampute. 
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“ LA FRANQAISE ", 




tion allongee. Ce n 
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LA JAMBE “LA FRANQAISE” 

(Depose) 

MODULE B 

POUR AMPUTATION DE LA JAMBE 


Un seul modele, convenant a toutes les amputations de 
jambe au tiers superieur ou au tiers inferieur, quelle que soit la 
longueur du moignon. 

CUISSARD. Special avec fermeture a laqage ou a 
courroies, selon les cas. 

MOLLET. De construction speciale et toute nou- 
velle, bois tourne, sculpte, entoile et laque. Amenage 
et garni dune fagon speciale pour empecber le moi¬ 
gnon de “ s’enfoncer” et pour.assurer une adaptation 
facile et parfaite sans risque de gene, de froissements 
douloureux ou meme de blessures, comme il arrive 
trop souvent avec les modeles ordinaires. 

PIED. En bois de saule. Articulations du cou de 
pied et de la cbeville d’un systeme nouveau, souples 
et silencieuses. 

ARTICULATION DU GENOU. Libre, sans verrou. 
SUSPENSION. A bretelles, quand le cas l’exige, avec ou sans 
1 muscle artificiel. 

| 

Entierement demontable. 

Aucun mecanisme, 

aucune ferrure apparents. 

Aspect et couleur naturels. 
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TRAVAIL DE LA FIBRE LAQU£E 


ATELIER DE MQULAGE 


.SALLE DE LAQUAGE 



MOULACE DU CUIR 

^ * y y y y ;* * y y y y * * * * * * 

Vues des nouveaux Ateliers de Fabrication des 

Etablissements A. Claverie 

14, Rue Alexandre-Parodi, PARIS <X e ) 
yt y y y y y y y y y y y y y **.*** 


atelier de garnissage 

ytyiytytyiyiytytyt***** 

Dans cette USINE-M0D£LE specialement creee 
et munie d’un outillage moderne et perfectionne, 
tovtes Ies JKMBES " L?I FRnNQKlSE " sont 
entierement confectionnees de tovtes pieces. 

yyyyyyyyyyy*** 





















































LA JAMBE “LA FRANQAISE” 

(Depose) 

MODELE C 

POUR AMPUTATION AU-DESSOUS DU GENOU 
DITE “ AU LIEU D’ELECTION ” 

(JAMBE A MARCHER SUR LE GENOU) 


S’applique aux cas ou l'ampute, dont la jambe est sectionnee 
au-dessous du genou, doit marcher le genou replie, en se servant 
de ce genou comme point d’appui. 

CUISSARD et CALOTTE avec fermeture a laqage 
ou a courroies- 

MOLLET. En bois tourne et sculpte sur les dimen¬ 
sions du moulage du mollet sain. Evide, entoile et 
laque. Leger et excessivement resistant. 

PIED. En bois de saule. Articule au cou de pied et 
a la cbeville. Nouveaux systemes d’articulation a 
friction, realisant une marcbe silencieuse et souple. 

ARTICULATION DU GENOU. Selon les cas, 

a traction automatique ou comirtendee par un verrou 
“ Robur” facile a actionner et bloquant la jambe symetriquement 
des deux cotes de l’appareil. 

SUSPENSION par bretelles sur poulie et agrafe a poulie. 



Entierement demontable. Aspect et couleur naturels. 
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LA JAMBE “ LA FRANQAISE” 
MODELE D 

POUR DESARTICULATION DU GENOU 

Le modele D, pour desarticulation du genou, est 
presque entierement semblable au modele A pour ampu¬ 
tation de cuisse, et le lecteur est prie de se reporter a la 
description de ce modele, page 10. 

Seul, le CUISSARD differe, car il est amenage 
specialement pour recevoir le moignon desarticule ay 
genou. Selon les cas, il est entierement ferme et moule 
en “Fibre laquee” ou etabli en “fibro-cuir” avec ferme- 
ture a lagage ou a courroies. 

Entierement demontable. Aucun mecanisme apparent. 
Couleur et aspect naturels. 

Ce Modele peut dgalement s’etablir avec nouveau systeme de Verrou facultatif 
permettant a volonte de laisser libre l’articulation du genou ou au contra.re de bloquer 
la jambe dans la position allongee.__ 

LA JAMBE “LA FRANQAISE” 
MODELE F 

POUR AMPUTATION DU PIED 
ET DESARTICULATION DE LA CHEVILLE 

MOLLETIERE speciale moulee sur le moignon, en 
“ Fibre laquee”. Extra-legere, elle"realise une adherence 
complete du moignon a l’ap- 
pareil et, par consequent, une 
marcbe facile et une dissimu¬ 
lation complete de l’infirmite. 

PIED. ' En" bois de saule a 

double articulation. 


f 

ijf Le movlage du membre am- 

L pute est indispensable et doit etre 

L__i, pris de I’extremite du moignon 
jusqu’au-dessus du genou. Donner, en 
outre, les mesures du membre sain. 

N. B. — Pour les amputations partielles'du pied, 
desarticulation du tarse, amputations de Cbopart, 
de Syme, de Roux, etc... nous conseillons l’emploi 
de notre nouvel APPAREIL PROTHETIQUE 
“ N° 682 " a chaussure. 

(Demander la Notice sp&ciale) 
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CARACTERISTIQUES 

DE LA 

JAMBE ARTIFICIELLE 

“ LA FRANQAISE ” 

Specialises depuis plus de trente 
annees dans l'industrie de l'orthopedie et 
de la prothese, nous connaissons les 
desiderata des amputes. Les milliers de 
mutiles que nous avons appareilles pen¬ 
dant et depuis la guerre nous ont fourni, 
en outre, de tres precieuses indications. 

Nous savons qu'ils detestent les ap- 
pareils lourds de ferraille ou encombres 
de cables et de mecanismes compliques. 
Nous savons qu’ils se defient des ap- 
pareils manufactures a letranger, des 
jambes^faites a la grosse dune fagon rudimentaire pour l’exportation et dans 
lesquelles les moignons n’arrivent jamais a s adapter malgre les retouches les 
plus opiniatres. 

Nous savons qu'un ampute desire avant tout : 

1° Trouver un equilibre stable : 

2° Etre a 1'aise ; 

3° Marcher facilement. 

La Jambe “ LA FRANQAISE " realise seule ces trois conditions, grace a 
sa construction essentiellement 

competence et a la conscience professionnelle avec 
lesquelles chaque modele est etudie, etabli et applique 
a chaque sujet. 

Quoique la Jambe “ LA FRANQAISE ” soit eta- 
blie sur des types uniques et invariables, applicables 
a tous les amputes ayant subi le 
genre d'amputation, chaque 
est toujours etudie et etabli en 
compte du cas particulier auquel i 
est destine et en envisageant les di 
verses donnees qui doivent entrer ei 
ligne de compte en pareil cas : poids 
age, profession, agilite, anciennete di 
l’operation ; etat, longueur, forme di 
moignon ; sensibilite speciale a chaq 
sujet, selon son etat nerveux et selon 
fa?on dont l'amputation a ete faite, et 
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La jambe fournie sera done la meilleure 
qui puisse etre etablie pour le genre d’ampu- 
tation en cause et aussi pour le cas particular 
de l'ampute qui en fera usage. 

Le Cuissard 

C'est ainsi que, dans les cas si frequents 
d'amputation de cuisse, le cuissard est etabli 
soit en bois, soit en fibro-cuir, soit en fibre 
laquee “ Natura ", nouvelle matiere qui a fait 
le grand succes de notre Jambe artificielle 



“ Natura " creee il y a plusieurs annees. 

Le merae type de cuissard ne peut pas en effet etre adapte a linfinie 
variete des cas, et il est indispensable, dans chaque cas particulier, d’organiser 
la gaine de cuisse de fa<?on a sauvegarder le mieux possible l'integrite, la sensi¬ 
bility et ce qu'on a appele la “ vie " du moignon. 

Certains moignons peuvent supporter un certain serrage, dautres, au 
contraire, doivent rester completement fibres de toute compression: ce dernier 
cas est presque general, car cette compression nuit a la sante du moignon, 
entrave son developpement musculaire et augmente la nervosite du sujet en 
diminuant son agilite et son adresse. 

Dans certains cas, on se servira uni^uement du point d’appui ischiatique 
et l’ampute marchera “ assis sur sa jambe . 

Dans d'autres, des points d’appui differents pourront etre envisages 
selon l’etat du moignon, sa longueur, sa force, la sensibility de son extremity. 

11 est tenu compte de toutes ces conditions determinates pour que le 
moignon se loge a l'aise dans le cuissard-gaine, sans ballotter a l’intyrieur du 
fourreau, sans s’aplatir a sa base et pour qu’il puisse ainsi communiquer son 
action a la jambe qui obeit, souple et silencieuse a ses moindres mouvements. 


fii.Ui u 


Tous nos soins ont tendu a realiser un mollet leger, en meme temps que 
d'une rdsistance a toute epreuve, et d’une forme strictement anatomique. 

Le mollet de la Jambe “ LA FRANQAISE" est fait de bois de saule 
tourne et etabli conformement 
au moulage du membre sain cor- 
respondant, grace a des machines 
specialement construites a cet 
effet et qui, mecaniquement, don- 
nent.au mollet artificiel la forme 
anatomique et musculaire du mol¬ 
let humain. 

Les mollets tournes, puis 
sculptes, sont ensuite evides, en- 
toiles et laques. Ils re?oivent la 
couleur et presentent l'aspect du 
membre sain. 










Le Pied 

Le pied est en bois de saule sculpte 
et evide. II possede une double articula¬ 
tion a la cheville et au bout de pied, cal- 
quee sur l'articulation du pied humain. 

L’articulation tibio-tarsienne, d'un 
modele nouveau, est a frottement silen- 
cieux et a traction automatique. Elle est 
a la fois souple et completement silen- 

Lepied, commetoutes les parties cons- 
titutives dela Jambe “ LAFRANQAISE", 
est entierement demontable. Chaque ampute, lorsqu'il vient pour essayer son 
appareil, est entrame a le demonter, a le remonter et a lui donner les quelques 
soins necessaires a sa conservation presque illimitee. 

L’Articulation du Genou 

D'un systeme entierement nouveau, l'articulation du genou est obtenue 
automatiquemeni. Cela veut dire que la jambe artificielle se plie et se redresse 
d'elle-meme, soit pendant la marche, soit lorsque l'ampute s'assied ou se leve 
et cela sans qu'il soit besoin d'actionner aucun systeme de commands 

Quand l’ampute est assis, un point mort ”, menage dans la traction, 
fixe la prothese dans la position normale, genou plie, que prend une jambe 
naturelle quand le sujet s'asseoit. 

Rien de metallique dans cette articulation parfaitemerit silencieuse, inde- 
reglable, et qui ne presente aucun mecanisme apparent. 

La Jambe “ LA FRANQAISE" se plie et se redresse d'elle-meme sous 
l’impulsion donnee par le marcbeur, avec l'aisance et l'aspect normal d'une 
jambe humaine (*). 


Le Point d’Appui 

Ainsi, meme l'ampute de cuisse marche en pliant 
le genou, chose qui n'avait jamais pu etre obtenue 
avec les appareils anciens. 

Mais cette fapon de marcher doit etre autorisee 
par un equilibre realise, d'une fapon excessivement 
etudiee. C'est pourquoi la question du point d'appui 
a ete l’objet de tous nos soins. 

<*) Comme on l’a vu plus haut, nous etablissons sur demande des 
appareils munis de notre nouveau Systeme de Verrou facultatif, mais, 

pendant la marche. Tous les amputes munis de " La \Frangaise " 
marchent en effet en Jtechissani le genou. II a seulement pour but 
d'assurer a volonte la rigidite de la jambe, ce qui est parfois utile 
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On l'a dit souvent: 
l’ampute dans la majorite 
des cas « marche assis sur 
la jambe ». Rien n’est plus 
exact. Aussi, lorsque le 
point d’appui est defec- 
tueux, l'ampute glisse, sa 
jambe « tourne en de¬ 
dans », il perd le controle 
de ses mouvements et ne 
peut marcher. 

Dans la Jambe “ LA 


FRANQAISE ”, au contraire, le point d'appui ischiatique est etudie pour 
chaque cas particulier et amenage selon les lois anatomiques les plus ri- 

goureuses. , 

Cest pourquoi les amputes qui l’adoptent, monies dans les cas de moi- 
gnons courts, marchent tres rapidement avec une grande facilite. 


La Suspension 

La suspension de la jambe au corps est obtenue par un nouveau systeme 
de bretelles dont les extremites inferieures viennent s'inserer aux parties in¬ 
terne et externe du cuissard, par un dispositif a molette assurant 1‘equilibre et 
l'adherence du membre artificiel au moignon dans toutes les positions. 

Ce n’est que dans les cas tout a fait speciaux que la suspension est 
assuree par une piece de hanche se raccordant sur une ceinture. 


Pieces interchangeables 

Toutes les pieces des Jambes “ LA FRANQAISE ” sent rigoureusement 

interchangeables. 

Le demontage en est aise, le reglage tres facile. , 

Chaque appareil est livre avec une clef-tournevis speciale et pieces de 
rechange et il est fait a chaque ampute les demonstrations necessaires pour 
qu'il fasse une bonne application et un excellent usage de sa prothese. 
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PROCEDES de 
FABRICATION 


On aura, a l'examen des differentes 
reproductions photographiques qui illus- 
trent cet opuscule, une idee approxima¬ 
tive de l'importance de nos ateliers, et 
des procedes que nous employons dans 
la fabrication de nos Jambes “ LA FRANQAISE 

Nous avons cree pendant la guerre, rue Alexandre-Parodi, a Paris, une 
Usine-Modele entierement reservee a la fabrication des appareils de prothese, 
et nous invitons chaque ampute a visiter nos Etablissements et a suivre les 
differentes phases de la construction de nos jambes artificielles. 

De nombreux ouvriers, specialises depuis longtemps dans cette branche 
de l'industrie, se pressent autpur de machines-outils essentiellement modernes 
et marchant a Ielectricite. 

Au milieu du modernisme de I'outillage, les ouvriers d'aujourd’hui, (dont 
plusieurs mutiles de la guerre), continuent a exercer leur profession avec la 
meme patience, la meme conscience, le meme amour de l’art que Ieurs an- 
cetres, qui ont porte au plus baut point le renom de l'orthopedie franpaise. 

Chaque appareil est etudie et etabli pour chaque genre particulier d'am- 
putation et calcule de fapon a “ servir ” l'ampute dans la limite de ce qui est 
humainement possible. 

Un service special d'ingenieurs et de techniciens est constamment occupe 
a la recherche de dispositifs nouveaux et a l'etude de tous les procedes 
pouvant apporter une amelioration si minime soit-elle aux modeles actuels. 

Toutes les pieces, sans exception, qui entrent dans la confection et le 
montage de la Jambe “ LA FRANQAISE " sont entierement fabriquees dans 
notre Usine-Modele. 

Toutes sont eprouvees et controlees. 

Chaque modele de Jambe porte en outre la marque 



U. N. I. S. FRANCE 

attestant sa provenance exclusive- 
ment franpaise. 

L'assemblage et le montage des 
jambes sont faits par des specialistes. 

Chaque modele, une fois ter- 
mine, est soumis, avant d’etre 
livre, a une epreuve de resistance. 

C'est dire que rien dans la Jambe 
“ LA FRANQA1SE " n’est laisse au 
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hasard. Nous avons conscience de n’avoir 
rien negligd pour en faire 

LA JAMBE ARTIF1CIELLE IDEALE 
ET MODERNE PAR EXCELLENCE 

Aussi nous la recommandons, en pleine confiance, 
a tous les amputes desireux de se procurer un appa- 
reil de prothese vraiment perfectionne et reellement 
capable de 

REMPLACER LE MEMBRE PERDU 

Heureux, si nous pouvons, grace a cette crea¬ 
tion, contribuer a soulager et a rendre service a tous 
les amputes fet notamment a ceux qui ont perdu une 
jambe en accomplissant leur devoir de soldats. 

La satisfaction qu'ils pourront en avoir sera 
pour nous la meilleure recompense et la meilleure 
preuve de l’opportunite de nos recherches et de nos 
travaux. 




AVEC LA JAMBE U LA FRANQAISE” 

QUEL Q,UE SOIT LE GENRE D'AMPUTATION 

L’AMPUTE MARCHE 
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MANIERE DE PRENDRE LES MESURES 


Us mesures et renseignements suivants soil indispensables, mais rigoureusement sufflsants : 

MESURES. — Pour que nous puissions obtenir et garantir une adaptation 
parfaite de nos Jambes artificielles, il est essentiel que nous possedions des donnees 
et des mesures rigoureusement exactes, prises avec toute I’attention et tout le soin 
necessaires, selon les indications ci-dessous. 

MOULAGES. — Nous prions nos clients de vouloir bien nous envoyer des 
“ moulages " du membre ampute. Ces moulages devront etre execute's en platre fin et 
en plein ; les moulages en creux ne peuvent pas etre utilises. 

TRACES. — Dans le cas ou il est impossible de faire executer le moulage, 
il faut nous envoyer des traces executes avec le plus grand soin. Le membre etant 
etendu sur une feuille de papier, en tracer le contour en tenant le crayon dans une 
position exactement perpendiculaire au papier, de fagon a reproduire, en coupe, le 
profil du membre. Ces traces doivent etre executes en deux positions : 1° l’ampute 
etant sur le dos; 2° l’ampute etant sur le flanc. Il est egalement necessaire de nous 

envoyer un trace complet sur le flanc du membre sain legerement replie pour nous 

permettre de controler les mesures. 

i° POUR AMPUTATION DE LA CUISSE (Modele A) 

MEMBRE SAIN A NU (Pied non chausse) 

Hauteur du sol a l’articulation du genou (de 1 a 2). 

— de l’articulation du genou a l’entre-jambe (de 2 a $). 

Hauteur de l’articulation du genou a l’articulation 
coxo-femorale (de 2 a 3). 

— de l’articulation coxo-femorale a la ceinture 

(de 3 a 4). 

— totale du sol a l’entre-jambe (de 5 a 6). 

— totale du sol a la ceinture (de 1 a t\). 

Circonference a la cheville A. 

— au mollet B. 

— au genou C. 

— a la ceinture F. 

Fournir le trace du pied, et les mesures de circon¬ 
ference du cou de pied et de l’avant-pied. 

MEMBRE AMPUTE 

Hauteur du bout du moignon a l’entre-jambe 
(de 7 a 6). 

Circonference au bout du moignon D. 

— en baut du moignon E. 

Envoyer le moulage du moignon ou, a defaut, en 

donner les traces. 

Envoyer la chaussure. 

Indiquer le cote ampute. 
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2° POUR AMPUTATION 
DE LA JAMBE (Modele B) 

MEMBRE SAIN A NU (Pied non chausse) 
Hauteur du sol au centre du genou <de 1 a 2). 

_ du centre du genou a l’articulation coxo- 

femorale (de 2 a 3). 

— du centre du genou au perinee (de 2 a R). 

— totale du sol a l'entre-jambe (de 1 a R). 
Fournir le trace du pied et indiquer les mesures de 

circonference du cou de pied et de l'avant-pied. 

MEMBRE AMPUTE 

Hauteur de I'extremite du moignon au centre du 
genou (de 5 a 6). 

— du genou a l’entre-jambe (de D a R). 
Circonference au bout du 

— a sa partie la 

plus forte C. 

— au genou D. 
ami-cuisseE. ’ 


haut de la < 
Dulage de tout le 


Circonferem 
Envoyer le _ 

donner les traces. 
Envoyer la chaussure. 

Indiqut 


lembre ampute; a defaut 




3° POUR AMPUTATION AU 
LIEU D^LECTION (Modele C) 

MEMBRE SAIN A NU (Pied non cbauss^) 

Hauteur du sol au centre du genou (de 1 a 2)1 

- du centre du genou a l’articulation coxo-femorale 

(de 2 a 3). 

— totale du sol a l’entre-jambe. 

Circonference a la cheville A. 

— au mollet B. 

Trace du pied et circonferences du cou de pied et de l'avant-pied. 

MEMBRE AMPUTE 



Hauteur du centre du genou a l'ex 



:e du moignon (de 6 a 5). 

Hauteur du sol au-dessous du genou 
flechi (de 1 a C). 

Diametre transversal du genou C. 
Circonference au bout du moignon G. 

— a mi-cuisse D. 

— en haut de la cuisse E. 

— a la ceinture F. 

Envoyer le moulage de tout le mem- 

bre ampute ; a defaut, donner les 
traces. 

Envoyer la chaussure. 

Indiquer le cote ampute. 
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CONDITIONS DE VENTE 


COMMANDES. — Paris et Banlieue. — Nous sommes a la disposition de 
toutes les personnes qui desirent que nous prenions nous-memes les mesures; nos 
magasins, 234, faubourg Saint-Martin, a Tangle de la rue Lafayette, sont ouverts tous 
les jours, de 9 heures du matin a 7 heures du soir; 

Province, Etranger, Colonies. — Nous garantissons l'execution parfaite de 
toutes les commandes qui nous sont adressees par correspondance i il suffit de nous 
envoyer les mesures, moulages ou traces, comme il est demande. 

Pour eviter toute erreur, nous prions instamment nos clients de vouloir bien 
mettre leurs nom et adresse complete dans chacune de leurs lettres ou sur les colis 
contenant des moulages, appareils, chaussures, etc..., qu'ils pourraient avoir a 

Nos collaborateurs, au cours de leurs tournees en Province, repoivent les 
commandes et prennent eux-memes les mesures dans les villes ou ils sejournent. 

Pour les cas presses, sur demande, nous envoyons de Paris un specialiste. 
les frais de voyage aller et retour en 2 e classe, ainsi que ceux de deplacement, sont 
a la charge des clients. 

MOULAGES. — Nous procedons nous-memes, dans nos salles specialement 
amenagees, aux moulages des amputes pouvant se rendre dans nos magasins. 

Le prix du moulage est toujours en plus du prix de l’appareil. 

PAIEMENT. — Paris. — Le montant des appareils doit etre regie, moitie 
au moment de la commande, moitie au moment de la livraison. 

Province. — Chaque commande doit etre accompagnee de son montant en 
mandat-poste ou en billets de banque (en lettre chargee), ou, tout au moins, de la 
moitie de sa valeur a litre d'arrhes ; dans ce dernier cas, 1'expedition est faite contre 
remboursement de la somme restant due. 

j Stranger et Colonies. — Le montant integral, en une valeur a vue ou mandat 
international, doit accompagner la commande ; nous n'ejtpedions jamais contre 
remboursement. 

Nous ne derogeons sous aucun pretexte a ces modes de paiement. 

EXPEDITIONS. — Toutes nos expeditions sont faites franco de port et 
d'emballage en colis assures. 

Pour l'etranger, les frais de port et de douane restent a la charge du 
destinataire. * 

Chaque appareil est expedie avec une notice speciale donnant tous les cogseils 
necessaires sur son application et son entretien. 



Etablissements 

A. CLAVERIE 

234, FAUBOURG SAINT-MARTIN, PARIS 

Metro : LOUIS-BLANC 

(angle de la rue La Fayette) 

Telephones : NORD 03-71. NORD 81-84 
Adresse telegr. I VeRICLA-PARIS 

(Ouverts tous les jours de 9 h. du matin a 7 h. du soir 


Les Etablissements A. CLAVERIE, le soir. • 












CATALOGUES 


Nous enuoyons franco sur demande : 

Fascicules dAPPAREILS D’ORTHOPEDIE et de PROTHESE 
: BRAS ARTIF1CIELS — P1LONS et JAMBES DE BOIS : 
CANNES — BeQUILLES — CORSETS et APPARE1LS 

;; ;; pour toutes Deviations et Deformations ” -■ " 

:: :: : CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES : 

Traite sur la HERNIE et les BANDAGES HERNIA1RES :: 
:: : Catalogue d’URINAUX et de SUSPENSOIRS : :: 

;; :: ;; ;; ; Notice sur les VARICES : :: :: :: :: 

Notice sur la CEINTURE ANATOM1QUE <pour Hommes) 
:: :: :: :: :: :: du D r NAMY :: :: :s :: ” "■ 

Plaquette sur la CEINTURE-MAILLOT (pour Dames) du 
:: :: :: D' CLARANS :: :: :: 

:: : Album de Corsets de Toilette et de Corsets Medicaux . 

Catalogue N° 4 des Ceintures Hypogastriques — Pessaires et 
:: :: :: :: :: : Plancbers releveurs : :: :: - :: :: 

Ceintures speciales (pour Dames et pour Hommes) pour Affections 
Abdominales (Ptose, Rein Mobile, Maladies de l'Estomac, de l’ln- 
:: :: :: :: :: :: testin et des Reins). :: :: " :: :: 

:: :: Modules pour la grossesse et contre l'Obesite, etc. 

Indiqaer exaclemeni I'ariicle desire pour recevoir le Catalogue 
:: ; correspondent ainsi que ioua renaeignemenia utiles : :: 







































